AKVO

MOBILNA WODOODPORNA PLATFORMA DO WYROBOW KAPIELOWYCH
DLA DZIECI NIEPEENOSPRAWNYCH
MOBILE WATERPROOF BASE TO BATH PRODUCTS FOR DISABLED
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ANUFACTURER OF MODERN ORTHOPAEDIC BRACES

1.Baza AKVO to wodoodpornaplatforma jezdna, na ktérej montuje sie fotelik
AKVOSEGO™ lub lezaczek AKVOLITO™. Fotelik lub lezaczek kapielowy umieszczony
na bazie idealnie sprawdza sie pod prysznicem lub podczas kapieli w wannie.

2. Przed przystgpieniem do uzytkowania wyrobu, uzytkownik (lub opiekun) jest
zobowigzany do zapoznania sie z trescig niniejszej instrukcji oraz do przestrzegania
zapis6w w niej zawartych. Baze AKVO™ nalezy uzytkowac zgodnie z zaleceniami
niniejszej instrukcji. Przed kazdym uzyciem nalezy przygotowac pacjenta i
urzadzenie!

3. Zabrania sie pozostawiania uzytkownika w wyrobie bez opieki i nadzoru osoby
dorostej, ktéra zapoznata sie z instrukcjg obstugi!

4. Przed kazdorazowym uzyciem bazy nalezy sprawdzi¢ urzgdzenie pod katem
widocznych uszkodzen lub innych wad, mogacych zagrazac pacjentowi podczas
eksploatacji urzadzenia. Nalezy upewnic sie, czy wszystkie czesci sg sprawne i
nalezycie zamontowane, a urzadzenie nie wykazuje $ladéw pekniec i deformacji.
5. Zabrania sie uzytkowania bazy w sposéb, do ktérego nie jest ona przeznaczona.
6.Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek zmian w konstrukcji bazy, poniewaz jest
to niebezpieczne dla pacjenta i powoduje utrate gwarancji.

7. Przed kazdorazowym uzyciem bazy nalezy zabezpieczy¢ zamontowany na niej
lezaczek badz krzesetko za pomocg dotgczonych paskéw z rzepem!

8.Urzadzenie przeznaczone jest wytgcznie do uzytku wewngatrz pomieszczen!

9.Nie nalezy przekracza¢ maksymalnej dopuszczanej wagi uzytkownika podanej na
tabliczce znamionowej oraz w tabeli pomiarowe;j.

10.Powazny incydent zwigzany z wyrobem nalezy zgtosi¢ producentowi i
wiasciwemu organowi panstwa cztonkowskiego, w ktérym uzytkownik ma miejsce
zamieszkania.

11.Produkt zawiera mate czesci, ktére moga by¢ niebezpieczne w przypadku
potkniecia przez dziecko.

12. Baze AKVO nalezy czysci¢ miekka wilgotng Sciereczkg wraz z tagodnym
ogolnodostepnym $rodkiem czyszczagcym. Po zamoczeniu nalezy wytrze¢ baze do
sucha. Baze nalezy przechowywac¢ w czystym, suchym i wentylowanym
pomieszczeniu. Konserwacja i czyszczenie urzgdzenia muszg by¢ przeprowadzane
€O najmniej raz w miesigcu.

13. Przed rozpoczeciem uzytkowania bazy AKVO wraz z fotelikiem kapielowym
AKVOSEGO lub lezaczkiem kapielowym AKVOLITO, nalezy doktadnie zapoznac sie z
instrukcja uzytkowania dotgczong do tych wyroboéw.
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REH4MAT zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych
i handlowych w tresci instrukgji bez wezedniejszego uprzedzenia.

REH4MAT reserve the right to introduce technical and trading changes
in the content of the instruction without warning.
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1.0n this water-resistant base AKVO™ you can install the AKVOSEGO™ or
AKVOLITO™ bath chairs. Bath chair installed on the base is the great aid which
you can use during the shower or in bath tub.

2. Before using the base for the first time, the user (or caregiver) is obliged to
familiarize himself/herself with the user manual. The product has to be used
with compliance to guidelines included in this user manual! Before every
using, there is necessery to prepare the patient and the device!

3. Itis forbidden to leave the patient unattended. Device should be used only
when there is someone who is trained and knowledgeable.

4. Before using the product, it is essential to make sure that there are

no damages or different faults which could endanger patient's life. Make sure
that all parts are operating correctly and are properly mounted. Moreover,
make sure that there are no cracks as well as deformities

5. It is forbidden to use platform for different purposes than it is intended to.
6.It is forbidden to make any changes concerning device's structure due to the
fact that it is dangerous and it results in loosing warranty.

7. Before using the product, there is necessary to protect the deckchair

or bath chair with included straps with Velcro.

8. This device can be only used inside the buildings.

9. The weight of user should not be bigger than maximal weight described on
size table and on the data plate.

10. Serious incidents involving this device should be reported both to
manufacturer and to the competent authority in your country.

11. The product contains small parts which children may swallow.

12. Wash with warm water using a soft cloth and mild cleaners. After wet,
wipe the base dry. The device should be kept in clean, dry and ventilated
room. Maintenance as well as cleaning have to be performed at least once a
month.

13. Before using the AKVO base with the AKVOSEGO bath chair or the
AKVOLITO bath deckchair, carefully read the user manual of this products.



OBStUGA BAZY « HOW TO USE OUR PRODUCT

Ustawi¢ zadang szerokos¢ bazy

Zatozyc i zapig€ paski z rzepem na ramie - dla
AKVOSEGO™ 4 paski, AKVOLITO™ 3 paski
Assemble and close the Velcro straps on the
frame - for AKVOSEGO™ 4 straps, for

Natozy¢ na baze lezaczek AKVOLITO™ badz
krzesetko AKVOSEGO™ i doktadnie zapig¢ paski
na rzepy.

Put the deckchair AKVOLITO™ or bath chair
AKVOSEGO™ on the base AKVO™ and close the

Set the required width

AKVOLITO™ 3 straps Velcro straps.

Natozy¢ na baze lezaczek AKVOLITO™ badz
krzesetko AKVOSEGO™ i doktadnie zapig¢ paski
na rzepy.

Put the deckchair AKVOLITO™ or bath chair
AKVOSEGO™ on the base AKVO™ and close the

Velcro straps.

W przypadku lezaczka AKVOLITO™ przedni
pasek nalezy zapiac za pomoca specjalnego
otworu w tapicerce.

In case of deckchair AKVOLITO™ assembly, the
front strap should go through the whole in the
upholster

Poprawnie zamontowane wyroby na bazie
AKVO™

AKVO™ - Correctly assembled products on the
base AKVO™

PRZEZNACZENIE WYROBU « INDICATIONS FOR USE

Baza AKVO przeznaczona jest do uzytkowania jedynie z fotelikiem The AKVO Base can only be used with the bath chair AKVOSEGO or
kapielowym AKVOSEGO Ilub lezaczkiem kapielowym AKVOLITO. Baza AKVOLITO. The AKVO Base allows the person using the bathing products to
umozliwia przewozenie osoby korzystajgcej z wyrobow kapielowych miedzy be easily moved between rooms. It also facilitates hygiene activities due to
pomieszczeniami oraz utatwia wykonywanie czynnosci higienicznych ze the higher position of the bath chair.

wzgledu na ustawienie fotelika/lezaczka kapielowego na wyzszym

poziomie.

PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA WYROBU « CONTRINDICATIONS FOR USE

For AKVO base which is used with bath chair AKVOSEGO or bath
deckchair AKVOLITO : Incorrect positioning of the person with the
use of bathing products may lead to deformation of the joints, and
long-term keeping of the person in one position significantly
increases the risk of pressure ulcers.

Dla bazy AKVO uzytkowanej wraz z fotelikiem kapielowym AKVOSEGO
lub lezaczkiem kapielowym AKVOLITO: Nieprawidtowe utozenie
osoby przy pomocy wyrobow kapielowych moze prowadzi¢ do
deformacji w obrebie stawéw, a dtugotrwate utrzymywanie osoby
w jednej pozycji znacznie zwigksza ryzyko wystapienia odlezyn.

GRUPA DOCELOWA DLA WYRBOU « INTENDED PURPOSE OF THE PRODUCT WITH A DEFINED TARGET GROUP

For AKVO base which is used with bath chair AKVOSEGO or bath
deckchair AKVOLITO : Disabled people (children / adolescents) with
cerebral palsy, muscular dystrophy, spina bifida, spinal cord injuries and
neurological deficits.

Dla bazy AKVO uzytkowanej wraz z fotelikiem kapielowym AKVOSEGO
lub lezaczkiem kapielowym AKVOLITO: Osoby niepetnosprawne
(dzieci/mtodziez) z moézgowym porazeniem dzieciecym, dystrofig
miedniowa, rozszczepem kregostupa, uszkodzeniami rdzenia kregowego
oraz deficytami neurologicznymi.

TABELA POMIAROWA e« SIZE TABLE

Symbol Opis Jednostka Wartosc
‘/% Measurement Unit Size
- — A szerokos¢ podstawy [cm] 64
< NA 3,,.{"’” base widtﬁ
r c Al szerokos¢ ramy [cm] 43
' B g’,{ame Widtg [cm] 93-124
ugos¢ podstawy cm -
t base length
O B1 dtugos¢ ramy [cm] 55-85
frame length
C wysokos$¢ ramy [cm] 38
B frame heigth
A O maksymalne obcigzenie [ke] 83
max load
waga bez opakowania [kg] 4,4
product weight




	Strona 1
	Strona 2

